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Titre : Développement d’un filtre actif & UV pour la décontamination de I'air expiré
chez les patients sous ventilation artificielle en réanimation

Abrégé : Notre invention consiste a la conception et la réalisation d’un systéme de
décontamination, basé sur un filtre actif ayant pour mission d’éliminer les micro-organismes
présents dans I'air expiré par les patients sous ventilation artificielle en réanimation. Ledit
systéme est principalement composé de sources émettrices d’ultraviolets (UV) illuminant
I'air expiré, circulant en continue pendant la phase expiratoire. Notre dispositif pourra étre
éventuellement exploité sur les respirateurs aux services de réanimation pédiatrique et
adulte. L'utilisation des UV garantira une décontamination de l'air expiré par les patients,
limitant ainsi la diffusion des micro-organismes dans la salle de traitement dans le but de
protéger le personnel de santé, les familles et les patients partageant le lieu. Enfin notre
systéme est congu pour étre désinfecté en permanence aprés chaque utilisation, et pourra
ainsi étre réutilisé ultérieurement.
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Abrégé

L'invention concerne la conception et la réalisation d’un systéeme actif de
décontamination (filtre actif de décontamination) de I'air expiré chez les patients
sous ventilation artificielle, adultes et pédiatriques. Le filtre est branché sur des
respirateurs, particulierement au niveau du circuit expiratoire, dans l'objectif de

protéger le personnel soignant, les familles et les patients a proximité.

Ce systéme pourra étre utilisé dans les hoépitaux, principalement au niveau des
services de réanimation adulte et pédiatrique. Il pourra également étre utilisé dans

d’autres services a savoir le bloc opératoire, les urgences...

Notre filtre aura une conception ergonomique, peu encombrante, avec la possibilité

d’étre désinfecté au gré de l'utilisation.
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Titre : Développement d’un filtre actif a UV pour la décontamination de I'air

expiré chez les patients sous ventilation artificielle en réanimation

Résumé

Notre brevet consiste a la conception et la réalisation d'un systeme de
décontamination, basé sur un filtre actif ayant pour mission d’éliminer les micro-
organismes présents dans l'air expiré par les patients sous ventilation artificielle en
réanimation. Ledit systéme est principalement composé de sources émettrices
d’ultraviolets (UV) illuminant I'air expiré, circulant en continue pendant la phase
expiratoire.

Notre dispositif pourra étre éventuellement exploité sur les respirateurs aux services
de réanimation pédiatrique et adulte.

L'utilisation des UV garantira une décontamination de l'air expiré par les patients,
limitant ainsi la diffusion des micro-organismes dans la salle de traitement dans le
but de protéger le personnel de santé, les familles et les patients partageant le lieu.
Enfin notre systéme est concu pour étre désinfecté en permanence aprés chaque

utilisation, et pourra ainsi étre réutilisé ultérieurement.
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Description

Les infections respiratoires sont parmi les causes les plus répondues d'infections
nosocomiales. Les agents pathogenes respiratoires peuvent étre transmis par voie
respiratoire naturelle ou par les circuits respiratoires au cours de la prise en charge
par assistance respiratoire, conduisant ainsi, a une contamination de ['espace

environnent.

La probabilité d'infection par bio aérosols est particuliérement plus importante
lorsque les patients sont intubés par voie endotrachéale. En effet, Les patients
souvent expirent un air contenant un grand nombre d'agents pathogenes méme
lorsqu'une maladie respiratoire n'est pas soupconnée. Cette observation est d’autant

plus dangereuse dans le cas de la maladie COVID-19.

Les derniéres recommandations de 'OMS mettent les gens en garde contre une

éventuelle propagation du virus dans I'air, surtout a faible portée.

Par conséquent, la persistance dans 'environnement de ce type de bios aérosols,
nécessite l'introduction de techniques spécifiques pour limiter leur diffusion aux
personnels de santé, a d’autres patients ou a l'environnement et dispositifs a

proximité du patient.
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Revendications

Le systéeme tel qu’il a été concu permet la décontamination des micro-organismes
dans l'air expiré d’un patient sous ventilation artificielle.

Le systéeme selon la revendication 1 est basé sur des rayonnements
électromagnétiques (Ultraviolets) pour décontaminer, directement et dans le circuit
du ventilateur, I'air expiré d’un patient.

Le systeme selon les revendications 1 et 2 est ouvert, léger et compact.

Le systéme selon les revendications 1 a 3 peut étre branché sur le circuit du patient,
encastré complétement a 'intérieur du ventilateur, ou branché a Ia sortie expiratoire
du ventilateur aprés la valve expiratoire.

Le systéeme selon les revendications 1 a 4 peut étre utilisé comme unité
indépendante et branché au circuit expiratoire du patient avant la sortie de V'air au
niveau de la valve expiratoire du ventilateur.

Le systéme selon les revendications 1 a 5 peut étre autonome et indépendant du
ventilateur, par le biais d’'une alimentation directe au secteur.

Le systéme selon les revendications 1 a 6 ne présente aucune résistance
supplémentaire a 'expiration du patient.

Le systéme selon les revendications 1 a 7 ninfluence guere le fonctionnement et les
mesures du ventilateur.

Le systeme, selon les revendications 1 a 8, est doté de deux extrémités, concues pour
éviter toute obstruction accidentelle ou intentionnelle des voies aériennes.

Le systéme, selon les revendications 1 a3 9, est doté de deux extrémités concues pour
garantir une étanchéité parfaite et éviter toute fuite éventuelle du circuit respirateur.
Le systéme, selon les revendications 1 a3 10, est doté de deux extrémités adaptatives
congcues pour étre branché dans les deux sens.

Le systéme selon les revendications 1 a 1lest concu pour éviter les risques
intentionnels ou accidentels d’obstruction des voies aériennes.

Le systéme selon les revendications 1 a 12 est complétement étanche, ce qui
permettra une stérilisation totale.

Le systéeme selon les revendications 1 a 13 est utilisable par des patients enfants et

adultes.
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IV. Fonctionnement

Il
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Schéma fonctionnel du filtre actif par UV

N° Désignation

1 Bloc d’alimentation et de régulation

Source d’ Ultraviolet

Air contaminé

Extrémité de connexion adaptative

Vers secteur( ~ 220 V)

Protection contre les fuites

Protection contre les obstructions

Grille de protection

O oo ~If O] W B W bo

Boite de blindage

10 Piéce de connexion adaptée pour pédiatrie
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RAPPORT DE RECHERCHE

AVEC OPINION SUR LA BREVETABILITE
(Conformément aux articles 43 et 43.2 de la loi 17-97 relative a la
protection de la propriété industrielle telle que modifiée et complétée
par la loi 23-13)

Renseignements relatifs a la demande

N° de la demande : 49992 Date de dépét - 03/06/2020

Déposant : UNIVERSITE HASSAN 1ER DE
SETTAT

Intitulé de l'invention : Développement d’un filtre actif a UV pour la décontamination de 'air expiré
chez les patients sous ventilation artificielle en réanimation

Le présent document est le rapport de recherche avec opinion sur la brevetabilité établi par TOMPIC conformément
aux articles 43 et 43.2, et notifié au déposant conformément a l'article 43.1 de la loi 17-97 relative a la protection de
la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par la loi 23-13.

Les documents brevets cités dans le rapport de recherche sont téléchargeables a partir du site
hitp://worldwide espacenet.com, et les documents non brevets sont joints au présent document, s’il y en a lieu.

Le présent rapport contient des indications relatives aux éléments suivants :

Partie 1 : Considérations générales
X Cadre 1 : Base du présent rapport
[] cadre 2 : Priorité
[] cadre 3 : Titre et/ou Abrégé tel qu’ils sont définitivement arrétés

Partie 2 : Rapport de recherche

Partie 3 : Opinion sur la brevetabilité
X Cadre 4 : Remarques de forme et de clarté
[] cadre 5 : Défaut d’unité d’invention
[C] cadre 6 : Observations a propos de certaines revendications exclues de la brevetabilité
X] Cadre 7 : Déclaration motivée quant a la Nouveauté, I'Activité Inventive et 'Application Industrielle

Examinateur: Abdelfettah EL KADIRI

Date d’établissement du rapport : 28/10/2020
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Téléphone: 2125 22 58 64 14/00
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Partie 1 : Considérations générales

Cadre 1 : base du présent rapport

Les piéces suivantes de la demande servent de base a I'établissement du présent rapport :
- Description
5 Pages
- Revendications
14

Partie 2 : Rapport de recherche

Classement de I'objet de la demande :
CIB : F24F3/16

Plateformes et bases de données électroniques de recherche :
EPOQUENET, WPI, ScienceDirect, IEEE, ORBIT

Documents cités avec, le cas échéant, I'indication des N° des
Catégorie* passages pertinents revendications
visées

CN210153979U U, LI MEISHUANG, 2020-03-17
X Description, Revendications 1-14

CN108344059 A, HAIMEN CANGYUN MACHINERY CO LTD,
X 2018-07-31 1-14
Description, Revendications

CN108006842 A, ZHANG BAIHUI, 2018-05-08
X Description, Revendications 1-14

CN206755421U, UNIV SHENYANG TECHNOLOGY, 2017-12-15
X Description, Revendications 1-14

CN208901601U, ZHENGZHOU WEIQIAN BIOTECHNOLOGY
X CO LTD, 2019-05-24 1-14
Description, Revendications

*Catégories spéciales de documents cités :

-« X » document particulierement pertinent ; I'invention revendiquée ne peut étre considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité
inventive par rapport au document considéré isolément

-« Y » document particuliérement pertinent ; l'invention revendiquée ne peut étre considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le
document est associé a un ou plusieurs autres documents de méme nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

-« A » document définissant I'état général de la technique, non considéré comme particuliérement pertinent

-« P » documents intercalaires ; Les documents dont la date de publication est située entre la date de dépét de la demande examinée et la date
de priorité revendiquée ou la priorité la plus ancienne s'il y en a plusieurs

-« E » Eventuelles demandes de brevet interférentes. Tout document de brevet ayant une date de dépdt ou de priorité antérieure a la date de
dépét de la demande faisant l'objet de la recherche (et non a la date de priorité), mais publié postérieurement a cette date et dont le contenu
constituerait un état de la technique pertinent pour la nouveauté
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Partie 3 : Opinion sur la brevetabilité

Cadre 4 : Remarques de forme et de clarté

- Remarques de clarté

L'objet des revendications 1-14 n’est pas conforme a larticle 35 de la loi 17-97 modifiée et
complétée par la loi 23-13. Le demandeur ne donne pas les éléments techniques constituants
son dispositif ainsi que leurs agencements. Toutes les revendications 1-14 présente I'objet a
protéger par un résultat recherché sans citer les caractéristiques techniques qui permettront de

le définir.

Cadre 7 : Déclaration motivée quant a la Nouveauté, I’Activité Inventive et PApplication Industrielle

, Revendications aucune Oui
Nouveaute Revendications 1-14 Non
Activité inventive Revendications aucune Oui

Revendications 1-14 Non
Application Industrielle Revendications 1-14 Qui
Revendications aucune Non

[l est fait référence aux documents suivants.

utilisés dans toute la suite de la procédure

D1: CN210153979U U
D2: CN108344059 A
D3: CN108006842 A
D4 : CN206755421U
D5: CN208901601U

Les numéros d'ordre qui leur sont attribués ci-aprés seront

1. Nouveauté & Activité Inventive :

Les documents D1, D2, D3, D4 ou D5 divulgue (séparément) un dispositif médical de
purification d’air, équipé de lampes UV, entrée et sortie d’air, un filtre d’air.

Le demandeur ne donne pas les éléments techniques constituants son dispositif ainsi que
leurs agencements. Toutes les revendications 1-14 présente I'objet a protéger par un résultat
recherché sans citer les caractéristiques techniques qui permettront de le définir.

Ainsi, l'objet de la revendication 1 manque de nouveauté et dactivité inventive
conformément aux articles 26 & 28 de la loi 17-97 telle que modifiée et complétée par la loi
23-13.

Les revendications 2-14 ne contiennent aucune caractéristique qui, en combinaison avec
celles de 'une quelconque des revendications a laquelle elle se référe, définisse un objet
satisfaisant aux exigences concernant la nouveauté et/ou l'activité inventive conformément
aux articles 26 & 28 de la loi 17-97 telle que modifiée et complétée par la loi 23-13.
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2. Application industrielle

L’objet de la présente invention est susceptible d’application industrielle au sens de l'article
29 de la loi 17-97 telle que modifiee et complétée par la loi 23-13, parce qu'il présente une
utilité déterminée, probante et crédible.
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